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IGBT modules need to have higher reliability since their demand is expanding. To realize highly reliable modules, an 
ultra-small PCB current probe was developed, which enables to measure current imbalance among chips without 
changing inside structure of the module. This technique can be applied to wiring design and built-in current sensing for 
highly reliable module. 
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1. はじめに
IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）モジュールは
省エネルギー社会のキーデバイスとして需要が拡大してお
り、今まで以上の信頼性が求められる。故障の少ない高信頼
IGBT モジュールを実現するためには、故障要因である短絡
や経時劣化によって生じるチップ間の電流不均衡(1)を検出
し、チップを保護できるよう、チップごとに流れる電流を計
測する必要がある。チップ電流を計測する際、チップの実装
状態を変更してしまうと、微小な回路パラメータの変化が生
じ、チップに流れる本来の電流を正確に計測することができ
ない。したがって、非破壊かつ回路パラメータを変化させず
に、チップごとに流れる電流を計測する測定技術が求められ
る。 
代表的な市販電流センサとして Current Transformer 
(CT)とロゴスキーコイル(2-5)が挙げられる。CTは外部磁界の
影響を受けずに正確な電流測定ができるが、サイズが大きい
ためチップの実装状態を変更せずにチップ電流を測定するこ
とは困難である。また市販のロゴスキーコイルは非破壊・非
接触でチップに流れる電流を測定できるが、高価なためチッ
プごとの電流測定をする際にはコストがかかってしまう。 
そこで本研究では、ロゴスキーコイルの原理を用いた超小
型 PCB電流プローブを開発した(6-7)。本プローブの仕様を表
１に示す。この PCB 電流プローブ外径は 10.6mm で、厚さ
が 0.6mm と薄いため、チップの実装状態を変更せずにチッ
プごとの電流測定が行える。この PCB 電流プローブはプリ
ント基板加工技術を用いて PCB 基板（FR4）上にロゴスキ
ーコイルを形成しているため、プローブの個体差が小さく、
非常に安価である。 
本稿では、開発した PCB電流プローブを用いて、DBC基
板に実装されている IGBTチップの電流不均衡を検出できる
ことを証明した。 
表 1 PCB電流プローブの仕様 
Table 1 Specification of PCB current probe 
外径 10.6mm 
厚さ 0.6mm 
コイルターン数 48ターン 
コイル幅 1mm 
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2. 超小型電流プローブ 
〈2･1〉超小型 PCB 電流プローブの特性計測 
PCB 電流プローブで誘起される電圧は電流の時間微分に
比例するので、PCB電流プローブからの出力信号を積分アン
プに通すことにより、電流波形が得られる。本プローブとア
ンプを組み合わせた特性を計測するため、図１の実験回路(8)
を用いて市販電流センサ（CT）と比較を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
観測波形を図 2に示す。観測波形より、プローブ内を通っ
た電流による PCB 電流プローブの信号波形（積分増幅後）
は CTの波形と非常によく一致していた。ただし、CTと比べ
て約 20ns の遅れが見られた。これはアンプの遅れと考えら
れる。 
 電流通過位置による PCB 電流プローブの信号強度（積分
増幅後）を図 3(a)示す。この信号強度は図 3（b）に示すよう
に、各電流通過位置において、MOSFET のターンオフ時に
おける PCB 電流プローブの最大出力値（積分増幅後）を信
号強度としている。プローブ内を通った電流による信号強度
はプローブ外の電流によるものより非常に大きく、プローブ
内の電流通過位置による信号強度の誤差は 2%～3%であっ
た。プローブ外の電流におる信号強度は PCB 電流プローブ
から遠くなるほど徐々に小さくなっており、信号強度の最大
値はプローブ内信号強度の 7%であった。このことから、こ
の PCB電流プローブは CTと同等の波形観測ができ、外部磁
界からの影響をほとんど受けないことがわかる。 
 
 
(a)実験回路図 
 
(b) 電流測定の様子 
図 1．PCB電流プローブを用いた電流計測実験 
Fig. 1 Setup of current measurement 
 
(a) PCB電流プローブ出力波形（積分増幅後） 
 
(b)ターンオフ部拡大波形 
図 2 PCB電流プローブによる電流計測結果 
Fig. 2 Result of current measurement 
 
（a）各電流通過位置による PCB電流プローブの信号強度（積分
増幅後） 
 
（b）信号強度算出定義 
図 3 電流通過位置による PCB電流プローブの信号強度
（積分増幅後） 
Fig. 3 Signal strength depending on current position 
(After integrating amplifier) 
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〈2･2〉理論値との比較 
 ロゴスキーコイルの出力電圧はファラデーの法則に基づい
ている。ファラデーの法則によると、コイルが誘起する電圧
はコイルを横切る磁束の変化に比例して電位差を生じる。ま
た、アンペールの法則により磁束は電流に比例するので、ロ
ゴスキーコイルからの出力は電流の時間変化に比例する(9)。 
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PCB電流プローブの出力電圧理論値と実測値を比較した（図
4）。その結果、開発した PCB 電流プローブの出力電圧はほ
ぼ理論通りの出力を示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. IGBT チップ間の電流不均衡計測 
〈3･1〉IGBT チップごとの電流計測 
 チップ間で生じる電流不均衡を計測するため、チップが実
装されている DBC基板に対して、図 5(a)のように PCB電流
プローブ内にワイヤーを通してボンディングを行い、PCB電
流プローブをセットした。計測回路を図 5(b)に示す。チップ
ごとの電流不均衡は、ゲート抵抗の値を変え、IGBT のゲー
ト電圧を意図的に変化させることで発生させている（10）。ゲ
ート抵抗値は表 2に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈3･2〉電流不均衡計測 
条件 1での測定結果を図 6(a)に示す。PCB電流プローブか
らの信号（積分増幅後）は CT 波形と相対的に比較できるよ
う、左右の縦軸を調整している。実際の PCB 電流プローブ
からの信号がマイナスの値を出力しているのは、積分アンプ
においてドループが発生しているからである。条件 1ではゲ
ート抵抗の値が同じなので、スイッチング波形に大きな変化
はなく、2 つのチップに均等に電流が流れていることがわか
る。ターンオフ時においてチップ間で電流の微小な違いが見
られる。 
図 6(b)の波形は条件 2での測定で得られたものである。図
6(b)ではターンオフ時に電流不均衡が確認できる。これは
IGBT－Bのゲート抵抗の値が IGBT－Aよりも大きいため、
ゲートの閾値に達するまでに時間がかかり、ターンオフ時に
IGBT－Bに電流が集中しているからである。 
 条件 3での測定結果を図 6(c)に示す。IGBT－Bに電流が流
れないように、IGBT－Bのゲートに－15Vを印加している。
PCB 電流プローブ－B からの信号がほとんど出力されてい
ないので、電流は全て IGBT－A の方に流れていることが確
 
(a) PCB電流プローブを DBC基板に挿入した様子 
 
(b) 電流不均衡計測回路図 
図 5 電流不均衡計測実験 
Fig. 5 Measurement circuit of imbalanced current 
表 2 電流計測時における各ゲート抵抗値 
Table 2 Gate resistance value 
 Gate-A Gate-B 
条件 1 1Ω 1Ω 
条件 2 1Ω 2Ω 
条件 3 1Ω 0Ω(VG=－15V) 
 
 
図 4 PCB電流プローブ出力電圧の理論値との比較 
Fig. 4 Theoretical analysis of output voltage  
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認できるが、ターンオフ時に PCB 電流プローブ－B から信
号がわずかに出ている。これは、外部磁界の影響だと考えら
れる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 結論 
本研究では、チップの実装状態を変更せずにチップ電流が
測定できる超小型 PCB 電流プローブを開発した。この PCB
電流プローブは小さいながらも市販電流センサと同等の特性
を有しており、外部磁界の影響はほとんど受けない。また、
本プローブによりチップ間に生じる電流不均衡を計測できる
ことを確認した。 
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(a) 均一電流測定波形 
 
(b) チップ間電流不均衡測定波形 
 
(c) 1 チップに全電流が流れた時の測定波形 
図 6 電流不均衡計測結果 
Fig. 6 Result of imbalance current measurement 
